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Estudo comparativo entre mamografia con-
vencional e digital de campo total com si-
muladores utilizados em controle de quali-
dade.
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Objetivo: Comparar imagens de mamogra-
fia convencional com digjtal de campo total, por
meio de simuladores de objetos, a fim de de-
terminar a detectabilidade dos mesmos em di-
ferentes sistemas geradores de imagens sob
diversas condigdes técnico-operacionais, e pes-
quisar possivel acréscimo da capacidade de
detecgao pelo pds-processamento eletrdnico
das imagens.

Métodos: Realizou-se a aquisicdo de ima-
gens do simulador mamogréafico RMI (Radiation
Measurements Inc.) modelo 156, designado si-
mulador ACR, que é um simulador indicado pelo
Colégio Americano de Radiologia e pelo Colé-
gio Brasileiro de Radiologia para controle de
qualidade em mamografia, do simulador mamo-
gréfico Alvim Statistical Phantom 18-209 e do
simulador mamografico Antropomoérfico modelo
18-226, com e sem acréscimo de placas adi-
cionais de acrilico, para simulagao de “mamas
padrao” e “mamas grandes”, em equipamen-
tos de mamografia convencional e mamografia
digital de campo total, em incidéncias com e
sem ampliacéo. As imagens foram analisadas
por duas médicas especialistas em diagnostico
por imagem, independentemente, visando com-
parar a deteccdo das imagens desses trés si-
muladores adquiridas em dois equipamentos de
mamografia convencional, com as imagens
adquiridas no equipamento de mamografia di-
gital de campo total. Para as imagens digitais
as observadoras realizaram a leitura em filmes
impressos a laser e também nos monitores de
video da estagéo de trabalho, para comparagao
dos resultados.
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Resultados: Os resultados das leituras des-
ses simuladores, em filme e na estacao de tra-
balho, mostraram que o sistema digjtal apresen-
tou, para “mamas grandes” e “mamas padrao”,
uma melhor deteccao das estruturas menores
e de mais baixo contraste contidas nos simula-
dores, comparativamente aos sistemas de
mamografia convencional, tanto nas imagens
normais quanto nas adquiridas com ampliagao.
Em geral, a detecgao das fibras foi superior a
das microcalcificacoes, tantos nas imagens di-
gitais quanto nas adquiridas nos equipamentos
de mamografia convencional.

Conclusoes: Houve melhor deteccao das
estruturas menores e de mais baixo contraste
nas imagens adquiridas no equipamento digjtal
comparativamente as adquiridas nos equipa-
mentos convencionais. As leituras das imagens
digitais no monitor da estacao de trabalho e no
filme impresso a laser foram equivalentes na
detecgdo das estruturas contidas em todos os
simuladores.
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O hepatocarcinoma é uma das principais
causas de morte por cancer em todo o mundo,
observando-se rapido incremento dos indices de
novos casos ha Ultima década, devido especial-
mente ao aumento da incidéncia de infecgao
cronica pelo virus da hepatite C. Atualmente, o
tratamento curativo sé é alcancado em uma
minoria de pacientes, impulsionando, dessa
forma, a procura por novos tratamentos ou es-
guemas terapéuticos. Uma importante forma de
tratamento na presenca de cirrose € o transplan-
te hepatico. Entretanto, o diagnostico se faz,

geralmente, em fase avangada do tumor, e o
intervalo de tempo até o transplante é longo,
superior ao tempo médio de sobrevivéncia, fa-
zendo-se necessaria a adigao de terapéuticas
capazes de desacelerar a evolugéo da doenca.

Objetivo: Avaliar os resultados da quimio-
embolizagdo arterial do hepatocarcinoma em
pacientes cirréticos candidatos ao transplante
hepético.

Métodos: Vinte e trés pacientes cirréticos
e portadores de hepatocarcinoma, candidatos
para o transplante hepatico, foram submetidos
a multiplas sessoes de quimioembolizacdo he-
patica através de mitomicina C associadamente
com lipiodol, avaliando-se, prospectivamente:
a) niveis séricos de alfa-fetoproteina; b) tama-
nho tumoral; ¢) permanéncia do paciente den-
tro dos critérios de viabilidade para o transplante
hepético; d) grau de disfungéo hepéatica.

Resultados: O nivel sérico médio de alfa-
fetoproteina sofreu reducdo nos primeiros 13
meses, de 43%. O tamanho médio do tumor no
maior eixo, apds o seguimento médio de 13,5
meses, foi de 3,2 cm e de acordo com os cri-
térios da Organizacdo Mundial da Salde. Este
tamanho médio mostrou-se como doenca es-
tavel neste periodo. O tempo médio de sobre-
vivéncia foi de 14 meses.

Conclusoes: O uso pré-transplante da qui-
mioembolizacdo com esquema terapéutico ade-
quadamente escolhido demonstrou, pelo pre-
sente ensaio, apresentar poucas complicacoes
e contra-indicacdes e consideravel eficacia an-
titumoral. Embora a terapéutica adotada tenha
aumentado a sobrevivéncia, em comparagéo a
dados histéricos de evolugdo do hepatocarci-
noma, este aumento nao teve a mesma ampli-
tude que o tempo médio de espera para a rea-
lizagdo do transplante, sendo, dessa forma, ne-
cessaria a associagao de outras estratégias para
prolongar o tempo de sobrevivéncia ou a redu-
¢ao no tempo de espera do doente.
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