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O propésito deste trabalho foi criar um sis-
tema capaz de permitir o registro detalhado de
observagdes de exames clinicos e videofluoros-
copicos da dindmica da degluticao, produzindo
automaticamente seus laudos.

Concluimos nosso objetivo com a constru-
¢ao do “SIRREDID” - Sistema de Registro e
Recuperacédo de Exames da Dinamica da De-
gluticao”.

O sistema foi aprimorado e preliminarmen-
te aprovado, em sucessivos testes de utilizagao
por profissionais das areas médica e de infor-
mética. Utiliza flexiveis protocolos de aquisigao
de dados que permitem ampliar, dinamicamen-
te, o conjunto de observagdes possiveis e orien-
tam o usuario habilitado na sequéncia do regjs-
tro, evitando que informagdes importantes a
avaliacdo e diagnostico passem despercebidas.
Recursos de programacgao da redagao de lau-
dos permitem reportar, de forma individualiza-
da, as caracteristicas de cada exame, produzin-
do, em vez de um texto padronizado, um ou
mais modelos formais destes.
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O Sistema, atualmente em uso no Labora-
tério de Motilidade Digestiva/lmagem, mostrou-
se valioso instrumento, tanto no campo assis-
tencial quanto no ensino e na pesquisa, sendo
ajustavel a qualquer servigo de diagndstico por
imagem.
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Neste trabalho foi verificada a conformidade
da qualidade das imagens radiogréficas pedia-
tricas de térax, nas suas projecoes basicas,
obtidas no Servigo de Radiologia do Hospital de
Clinicas de Porto Alegre, com os padroes esta-
belecidos no Programa de Protecdo Radiolégica
da Comunidade Européia.

Fichas de avaliagéo, elaboradas a partir de
protocolos de qualidade da Comunidade Euro-
péia, foram preenchidas pelos médicos radio-
logistas e analisadas para este trabalho. Os
resultados obtidos mostraram que, embora 0s
padroes selecionados ndo tenham sido oficial-
mente adotados pelo Servico de Radiologia
deste hospital, estes foram verificados nas

amostras coletadas em porcentuais nunca in-
feriores a 70%. Simultaneamente a andlise das
imagens, realizou-se a afericdo dos parametros
técnicos (tenséo, carga transportavel, tempo,
alinhamento e colimacao de feixe), além da
avaliagdo de radiacao de fuga no cabecote. Os
resultados encontram-se dentro do limite per-
mitido no Pais. Avaliou-se ainda, com ao auxi-
lio do Diamentor M4, o produto dose-area
(“dose area product” — DAP) e estimou-se a
dose na entrada da pele (DEP), cujos resulta-
dos apresentaram valores, em média, 100%
acima do adotado como referéncia para a rea-
lizacao deste trabalho (0,070 mGy).

Estes resultados sao devidos ao emprego de
técnicas de baixa tensao, bem como a falta de
especializagdo para a realizagdo de exames
pediatricos, uma vez que este nao é um hospi-
tal especializado para tal. Foram realizadas me-
didas de dose absorvida na regido das gonadas
dos pacientes durante as exposigdes radiogra-
ficas com o uso de uma camara de ionizagao.
Os valores obtidos demonstraram que as doses
absorvidas sobre a regiao gonadal estao abai-
xo dos limites que poderiam causar esterilida-
de temporaria ou permanente, apesar dos va-
lores estimados das doses sobre a regiao expos-
ta apresentarem-se, em média, 100% acima
do nivel de referéncia da Comunidade Européia.
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